INTRODUCCIÓN
============

En todo el mundo, la hipertensión arterial (HTA) es el principal factor de riesgo modificable de muerte y discapacidad; afecta a unos 1400 millones de adultos y causa más de 10 millones de muertes cada año \[[@B1],[@B2]\]. Es una de las principales causas de cardiopatías, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal crónica, así como uno de los principales factores que contribuyen a aumentar los costos de salud \[[@B3]\]. Su prevalencia a nivel mundial es alta, del 31% en adultos \[[@B2]\]. Sin embargo, en cifras absolutas, los países de ingresos bajos o medianos son los que registran la mayor carga de enfermedad, con más de mil millones de personas afectadas y niveles de conocimiento, tratamiento y control muy por debajo de los existentes en los países de ingresos altos \[[@B2]\]. En consecuencia, los esfuerzos actuales para mejorar el diagnóstico, la prevención, el tratamiento y el control de la HTA a nivel mundial deben incluir intervenciones adaptadas que prioricen la reducción de las disparidades regionales \[[@B4]\].

La medición exacta y fiable de la presión arterial (PA) es esencial para el diagnóstico y el tratamiento adecuados de la HTA \[[@B5]\]. A nivel poblacional, una diferencia de 5 mmHg en la PA sistólica corresponde a una variación absoluta del 6% y relativa del 30% en la prevalencia de HTA \[[@B6]\]. En consecuencia, el efecto de un error de 5 mmHg en la medición de la PA, con base en una prevalencia mundial de 1400 millones \[[@B2]\], podría ocasionar que se clasifiquen incorrectamente como hipertensas a 84 millones de personas en todo el mundo. Por consiguiente, las consecuencias de la medición inexacta son graves.

La PA es un parámetro fisiológico que cambia en forma constante como respuesta a factores endógenos y estímulos exógenos \[[@B7]\]. Esta variabilidad hace difícil evaluar la PA "habitual", definida como la PA real o genuina de una persona. Medir la PA es quizás el procedimiento más frecuente en la clínica médica y, aunque a primera vista parece sencillo, en realidad son muchos los pasos que deben realizarse de forma secuencial y en condiciones óptimas para obtener un resultado reproducible que refleje la PA habitual. En consecuencia, la persona responsable de medir la PA, que en adelante llamaremos "observador", debe seguir meticulosamente las siguientes técnicas recomendadas \[[@B8]\]. Riva-Rocci *et al.* \[[@B9]\] reconocieron hace más de un siglo las dificultades que plantea la naturaleza variable de la PA; estos autores señalaron que obtener múltiples mediciones y estandarizar las condiciones de medición podrían optimizar el uso de la técnica en la práctica clínica. En su inspirador artículo escrito en 1896 llegaron a la conclusión que, "si se descuidan los procedimientos y el médico se conforma con una lectura grosera, el método se volverá inútil y será abandonado rápidamente como un mero capricho de científicos" \[[@B9]\].

Lamentablemente, en la práctica clínica contemporánea la medición de la PA se realiza a menudo de manera deficiente, y este tipo de medición no estandarizada de la PA lleva a errores que pueden alterar de forma inadecuada las decisiones terapéuticas en un 20% a 45% de los casos \[[@B10]---[@B13]\]. El problema de la medición no estandarizada de la PA persiste desde hace décadas, pese a la exhaustiva formación y a los esfuerzos sustanciales por concientizar sobre las consecuencias adversas de medir la PA en el consultorio de forma inexacta \[[@B5],[@B14]\]. Este error obedece en gran medida a las limitaciones de tiempo y a una técnica deficiente que lleva a realizar mal la auscultación \[[@B10],[@B15]\]. A continuación, se analizan algunas posibles soluciones para reducir al mínimo el error, como simplificar el proceso de medición usando tensiómetros automáticos y alentar a los observadores a que reciban capacitación certificada y periódica para promover el uso constante de técnicas estandarizadas de medición.

El objetivo de la Comisión Lancet de Hipertensión fue establecer las acciones clave para mejorar el manejo de la PA en todo el mundo, tanto a nivel poblacional como individual, y elaborar una campaña para la adopción en los países, de las acciones sugeridas con el objeto de reducir la repercusión de la HTA \[[@B4]\]. La finalidad de la presente declaración de posición es brindar orientación para optimizar el desempeño relacionado con el observador al medir la PA en el consultorio para diagnóstico y tratamiento de la HTA, con especial foco en los países de ingresos bajos o medianos. Se presenta inicialmente un repaso breve de las diferentes modalidades de medición, incluido un comentario sobre la técnica óptima y los errores derivados de cualquier desviación de las prácticas estandarizadas de medición. A continuación se describe en qué medida repercute la capacitación del observador en la medición de la PA. Luego se aborda la medición de la PA en el entorno de los países de ingresos bajos o medianos y, más concretamente, las condiciones que impiden lograr la mejor práctica. Por último, se presentan las recomendaciones para optimizar la exactitud del observador al momento de medir la PA en el consultorio y se proponen sugerencias para el futuro.

Tipos de medición de la presión arterial usados en la práctica clínica y técnica óptimade medición
--------------------------------------------------------------------------------------------------

La medición directa (intraarterial) e indirecta (con manguito o brazalete) de la PA son los dos métodos principales empleados en el entorno asistencial; se presentan de forma resumida en el [cuadro 1](#tbl01){ref-type="table"}. La medición indirecta suele llevarse a cabo mediante auscultación o con algún tensiómetro semiautomático o automático, por lo general con la técnica oscilométrica ([cuadro 1](#tbl01){ref-type="table"}). Aunque en la bibliografía existen diferentes definiciones de medición semiautomática y automática de la PA, para el presente artículo consideramos "semiautomáticos" los tensiómetros que requieren inflado a mano (p. ej., comprimiendo una perilla de goma). Una vez completado el inflado, estos aparatos suelen tener un mecanismo automático de desinflado para determinar la PA. Los aparatos plenamente automáticos, en cambio, tienen automatizados tanto el inflado como el desinflado: el usuario se limita a iniciar una medición (por lo general, pulsando un botón) y el resto del proceso de inflado y desinflado es automático. La medición automática de la PA en el consultorio (MAPAC) es un subtipo de medición automática que implica la obtención de mediciones secuenciales en lugar de una sola toma. En la técnica oscilométrica, primero se detectan, se filtran y se procesan los pulsos arteriales y, a continuación, se aplica un algoritmo patentado para calcular la PA \[[@B16]\].

###### Métodos de medición de la presión arterial más frecuentes en la práctica clínica

+-----------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Método de medición          | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
+=============================+==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================+
| Directo (intraarterial)     | Suele usarse en el ámbito de los cuidados intensivos, donde es esencial detectar cualquier cambio de la PA en el corto plazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
+-----------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Indirecto                   | Suele usarse fuera del ámbito de los cuidados intensivos; se prefiere medir la PA en el brazo con un brazalete o manguito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
+-----------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Auscultación                | Es una buena técnica si se lleva a cabo en condiciones óptimas, porque la PA sistólica y la PA diastólica corresponden a fenómenos fisiológicos claramente detectables: la aparición y desaparición de los ruidos de Korotkoff, respectivamente. No obstante, rara vez se hace bien en la práctica clínica, lo cual es una limitación importante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | Puede realizarse con un esfigmomanómetro de mercurio, aneroide o electrónico. El mercurio se ha prohibido en muchas jurisdicciones, y los esfigmomanómetros aneroides contienen piezas móviles que requieren calibración frecuente que a menudo no se hace, con lo que la exactitud disminuye con el paso del tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | La medición auscultatoria simultánea con dos observadores a ciegas, realizada según los métodos estandarizados con un esfigmomanómetro de mercurio y cámara inflable del tamaño adecuado, es el método de referencia para los estudios de validación de PA, pero es demasiado engorrosa para la práctica clínica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
+-----------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Semiautomático o automático | Ambos métodos suelen usar la técnica oscilométrica, aunque en raras ocasiones un tensiómetro totalmente automático puede emplear la auscultación electrónica o ambos. Los tensiómetros semiautomáticos no se usan a menudo, pero pueden resultar ventajosos en el ámbito de los países de ingresos bajos o medianos porque el inflado se hace a mano (y no necesitan, pues, una fuente de alimentación). El desinflado semiautomático está controlado por el propio aparato. Los tensiómetros automáticos controlan tanto el inflado como el desinflado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | Una cuestión importante con los tensiómetros automáticos es que muchos de los comercializados no tienen una validación adecuada en cuanto a la exactitud de la medición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | Las principales ventajas de la medición automática de la PA, que la convierten en la técnica preferida para el consultorio, son la simplificación del proceso de medición y la eliminación de los errores de auscultación relacionados con el observador. La medición automática de la PA en el consultorio (MAPAC) permite obtener múltiples mediciones secuenciales en ausencia de observación (lo cual reduce el "efecto de la bata blanca"), pero estos tensiómetros son relativamente costosos y pueden requerir más espacio y tiempo en la consulta clínica; hace falta más investigación para definir su papel. Fuera del consultorio, las modalidades automáticas de medición ambulatoria y domiciliaria de la PA proporcionan mejores prestaciones diagnósticas y pronósticas con respecto a las mediciones en el consultorio, incluida la detección de la HTA de bata blanca y la HTA enmascarada. Si los recursos lo permiten, se recomienda usar la MAPAC y la medición ambulatoria o domiciliaria de la PA. |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | Una desventaja es que la técnica oscilométrica calcula de forma indirecta la PA (esto es, no existe ningún fenómeno fisiológico "oscilométrico" distintivo que anuncie la presencia de la sístole y la diástole), y es menos exacta en algunos pacientes. Además, la naturaleza patentada del algoritmo dificulta considerar la oscilometría como un método de medición singular y hace de la validación del aparato (y su algoritmo) una consideración de suma importancia a la hora de seleccionar un tensiómetro automático para su uso clínico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
+-----------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

HTA: hipertensión arterial; MAPAC: medición automática de la presión arterial en el consultorio; PA: presión arterial.

La medición de la PA debe hacerla de forma meticulosa un observador capacitado siguiendo un método estandarizado ([cuadro 2](#tbl02){ref-type="table"} y [figura 1](#fig01){ref-type="fig"}; figuras complementarias S1---S5, <http://links.lww.com/HJH/B93>) \[[@B5]\]. El promedio de múltiples mediciones correctas ya sea por la técnica auscultatoria o, más recientemente, por la oscilométrica automática, en el transcurso de dos o más consultas clínicas, fue el método usado para calcular la PA habitual en la mayoría de los estudios pronósticos y terapéuticos fundamentales en el campo de la HTA \[[@B17]---[@B19]\]. Hacen falta múltiples lecturas en el transcurso del tiempo para calcular la PA habitual, que permitan la regresión a la media y reduzcan el efecto de la bata blanca \[[@B20]\].

Causas de medición inexacta de la presión arterial en la práctica clínica
-------------------------------------------------------------------------

Lamentablemente, en la práctica clínica no suele llevarse a cabo una medición auscultatoria estandarizada \[[@B12],[@B21]\], y también es raro que la lleven a cabo los estudiantes de medicina \[[@B11],[@B22]\]. Lo más frecuente es una medición "informal" que no sigue el método estandarizado. Estas mediciones informales suelen asociarse a mayor variabilidad, con sobrestimación de la PA sistólica en 5---10 mmHg y peor correlación con los daños hipertensivos en órganos diana \[[@B10],[@B11],[@B15],[@B23]\].

Existen múltiples causas de inexactitud, que pueden clasificarse de la siguiente manera: relacionadas con el paciente, con el procedimiento, con el tensiómetro o con el observador ([cuadro 3](#tbl03){ref-type="table"}) \[[@B24]\]. La auscultación mal realizada es responsable de gran cantidad de errores \[[@B10],[@B15]\]. Entre los principales obstáculos a la medición estandarizada de la PA se cuentan la adherencia inadecuada a la técnica óptima, la falta de formación del observador, otras obligaciones laborales que limitan el tiempo que el observador puede dedicar a la medición y el uso de aparatos inexactos \[[@B8],[@B14],[@B25]\]. Entre los errores frecuentes relacionados con el observador en el ámbito clínico, cabe mencionar los siguientes: saltarse el período de reposo de 5 minutos, hablar durante el procedimiento de medición, usar un manguito de tamaño incorrecto y no tomar mediciones múltiples o bilaterales \[[@B12],[@B23]\]. Las limitaciones de tiempo constituyen un motivo especialmente frecuente de medición informal, pues una lectura informal lleva solo unos 2 minutos, frente a los 8 minutos que precisa una medición estandarizada \[[@B12],[@B26]\]. Las cifras tensionales tomadas por médicos suelen ser mayores que las registradas por enfermeras, lo cual se ha atribuido a un mayor efecto de la bata blanca \[[@B27]\]. Por último, el observador es responsable de realizar una medición adecuada y garantizar, en la medida de lo posible, que se eviten todas las causas potenciales de inexactitud.

Ventajas de la medición automática de la presión arterial
---------------------------------------------------------

El uso de la medición automática de la PA se encuentra respaldado por numerosos estudios pronósticos y terapéuticos fundamentales en el campo de la HTA \[[@B17]---[@B19]\]. Su principal ventaja es que reduce los errores relacionados con el observador al automatizar el proceso de medición de la PA. En consecuencia, requiere menos pericia por parte del observador, no requiere de capacitación en auscultación y el observador puede centrarse en dominar menos aspectos esenciales de la medición de la PA \[[@B28]\]. La medición automática de la PA podría mejorar más aún la técnica de registro si hubiera disponibilidad de tensiómetros programados para tomar la PA acorde a las recomendaciones.

###### Elementos esenciales para llevar a cabo una medición estandarizada de la presión arterial en el consultorio

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
+===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================+========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================+
| **Tensiómetro**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Use un aparato calibrado (para tensiómetros aneroides) o validado clínicamente (para tensiómetros automáticos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La columna de mercurio debe estar en cero en reposo, y completamente intacta y legible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Los tensiómetros aneroides requieren calibración periódica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Los tensiómetros electrónicos deben validarse mediante auscultación con esfigmomanómetro de mercurio y dos observadores en un estudio clínico independiente con un protocolo aceptado internacionalmente. Existen listas de tensiómetros validados; por ejemplo: <https://bihsoc.org/bp-monitors> y <https://hypertension.ca/hypertension-and-you/managing-hypertension/measuring-blood-pressure/devices> (ambas en inglés).                                                                                                                                                                           |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| **Preparación y colocación**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Los tensiómetros aneroides o las columnas de mercurio deben ser claramente visibles a la altura de los ojos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ni el paciente ni el observador deben hablar durante todo el procedimiento de medición. El paciente debe tener la vejiga vacía y no haber comido, tomado cafeína, fumado ni realizado ninguna actividad física durante al menos 30 minutos antes de la medición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| El paciente debe permanecer en reposo sentado cómodamente en una silla en un ambiente tranquilo durante 5 min, con la espalda apoyada en el respaldo, las piernas sin cruzar, los pies apoyados en el piso, el antebrazo apoyado y el manguito en el brazo a la altura del corazón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| **Manguito**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| La anchura de la cámara inflable debe ser de alrededor del 40% del perímetro braquial, y su longitud, de alrededor del 80---100% del perímetro braquial. Para los tensiómetros electrónicos, seleccione el tamaño del manguito según las recomendaciones del fabricante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Usar un manguito demasiado grande da lugar a lecturas erróneas bajas; usar un manguito demasiado pequeño, a lecturas erróneas altas. Las inscripciones del manguito indican claramente el perímetro braquial ideal para el tamaño del manguito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Para el método auscultatorio, el borde inferior del manguito debe estar 2 o 3 cm por encima del pliegue del codo, y la cámara inflable debe estar centrada sobre la arteria humeral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Para los tensiómetros electrónicos, coloque el manguito según las recomendaciones del fabricante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| **Procedimiento**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Para el método auscultatorio, aumente la presión rápidamente hasta 30 mmHg por encima del valor en el cual se extingue el pulso humeral o radial, coloque el cabezal del estetoscopio sobre la arteria humeral, desinfle el manguito a un ritmo aproximado de 2 mmHg por latido y determine las cifras sistólica (aparición de los ruidos de Korotkoff) y diastólica (desaparición de los ruidos de Korotkoff). Si los ruidos de Korotkoff persistieran hacia cero, use su punto de amortiguación como cifra de PA diastólica. Para los tensiómetros automáticos, inicie la medición según las instrucciones del aparato. | Anote la PA con redondeo al múltiplo de 2 mmHg más cercano en el caso del método auscultatorio, o exactamente como aparezca en la pantalla si se trata de un tensiómetro automático. Evite toda preferencia por el dígito terminal (evite redondear el último dígito hacia arriba o hacia abajo a cero o a cinco). En la primera consulta debe tomarse la PA en ambos brazos, y el brazo con mayor PA es el que se usará para las mediciones posteriores. En cada consulta deben tomarse dos o más lecturas y calcular el promedio, que es la cifra que se usará para adoptar las decisiones clínicas. |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Datos tomados de \[[@B5]\].

A modo de ejemplo cabe mencionar las instrucciones paso a paso mostradas de forma electrónica para recordarle a los observadores la técnica correcta, y las secuencias de inicio controladas automáticamente que requieran un período cronometrado de reposo antes de llevar a cabo la primera lectura.

Otra ventaja trascendental de la medición automática, aunque exceda el objetivo inmediato del presente documento de posición, es que permite tomar muchas mediciones de la PA fuera del consultorio, en el entorno cotidiano de cada persona. La medición de la PA fuera del consultorio abarca el registro ambulatorio durante 24 horas y el registro domiciliario de la PA, y permite evaluar mucho mejor la PA habitual porque, además de eliminar los errores relacionados con el observador, elimina también el efecto de la bata blanca (cifras tensionales altas en el consultorio, pero normales fuera de él) y detecta la HTA enmascarada (cifras tensionales normales en el consultorio, pero altas fuera de él). De hecho, debido a la existencia de estos efectos de la bata blanca y la HTA enmascarada, que afectan a 9-24% y 9-17% de las personas con y sin tratamiento antihipertensivo, respectivamente, incluso las mediciones estandarizadas de la PA tomadas de forma meticulosa en el consultorio pueden no ser representativas de la PA habitual \[[@B29]\]. En las directrices actuales, se recomienda confirmar el diagnóstico de HTA con mediciones de la PA fuera del consultorio y tratar la HTA enmascarada, pero no la de bata blanca \[[@B30]\].

El registro ambulatorio de 24 horas y el registro domiciliario de la PA son muy superiores a las mediciones en el consultorio en cuanto a la capacidad de pronosticar complicaciones cardiovasculares \[[@B31],[@B32]\]. El registro de la PA durante 24 horas es el método de referencia para diagnosticar la HTA, y el registro domiciliario de la PA es ideal para el seguimiento a largo plazo de los hipertensos tratados, especialmente cuando se combina con el manejo de casos por parte de enfermeras o farmacéuticos \[[@B33]---[@B36]\]. Si los recursos lo permiten, se recomienda enfáticamente utilizar ambos métodos de medición \[[@B30],[@B35],[@B37],[@B38]\]. Las dos modalidades de medición fuera del consultorio requieren una técnica adecuada, y los profesionales de la salud deben comprender que el registro domiciliario de la PA necesita de la capacitación de los pacientes si pretende ser eficaz a la hora de mejorar las decisiones clínicas \[[@B33],[@B36],[@B39]\].

Como ya hemos mencionado, la MAPAC permite realizar de tres a cinco mediciones secuenciales de la PA sin supervisión y calcula el promedio de forma automática \[[@B40]\]. La MAPAC es un subtipo de medición automática de la PA; la distinción fundamental radica en la automatización de lecturas secuenciales. En la práctica, eso significa que el observador únicamente debe iniciar la primera lectura de la secuencia; a continuación, puede irse y regresar cuando hayan terminado completamente las mediciones (en vez de permanecer en la sala para iniciar cada medición). El uso de la MAPAC, sobre todo cuando se deja al paciente solo en la sala, facilita un proceso de medición más estandarizado (p. ej., sin hablar, con múltiples mediciones automáticas tomadas de forma secuencial). En consecuencia, la técnica de MAPAC se asocia a menor efecto de la bata blanca \[[@B40],[@B41],[@B42]---[@B44]\]. La MAPAC requiere más espacio y más tiempo, y el costo de los tensiómetros es también entre cinco y diez veces mayor que el de un tensiómetro automático (doméstico) normal, lo cual limita también su uso en los países de ingresos bajos o medianos. No obstante, si estos obstáculos no están presentes, debe plantearse la posibilidad de usar la MAPAC para favorecer la estandarización de las mediciones de la PA en el consultorio.

![Procedimiento estandarizado para medir la presión arterial](rpsp-44-e88_Figure1){#fig01}

Existen algunos tensiómetros automáticos diseñados específicamente para su uso en países de ingresos bajos o medianos \[[@B45]---[@B47]\].

###### Fuentes principales de error al medir la presión arterial

+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+
| Fuente de error                                                                              | Intervalo de error medio PA sistólica (mmHg)        | Intervalo de error medio PA diastólica (mmHg)       |
+==============================================================================================+=====================================================+=====================================================+
| **Relacionado con el paciente**                                                              | --6                                                 | de --5 a --2                                        |
|                                                                                              |                                                     |                                                     |
|     Ingestión reciente de comida                                                             | de +3 a +14                                         | de +2 a +13                                         |
|                                                                                              |                                                     |                                                     |
|     Consumo reciente de cafeína                                                              | de +3 a +25                                         | de +3 a +18                                         |
|                                                                                              |                                                     |                                                     |
|     Consumo reciente de nicotina                                                             | de +4 a +33                                         | de +3 a +19                                         |
|                                                                                              |                                                     |                                                     |
|     Distensión vesical                                                                       | hasta +26                                           | hasta +21                                           |
|                                                                                              |                                                     |                                                     |
|     Efecto de la bata blanca                                                                 |                                                     |                                                     |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+
| **Relacionado con el procedimiento**                                                         | de +4 a +12                                         | de +2 a +4                                          |
|                                                                                              |                                                     |                                                     |
|     Reposo insuficiente                                                                      | de +3 a +15                                         | de +1 a +11                                         |
|                                                                                              |                                                     |                                                     |
|     Rodillas cruzadas                                                                        | de +4 a +23                                         | de +3 a +12                                         |
|                                                                                              |                                                     |                                                     |
|     Brazo por debajo de la altura del corazón                                                | de +4 a +19                                         | de +5 a +14                                         |
|                                                                                              |                                                     |                                                     |
|     Hablar durante la medición                                                               | de --9 a --3                                        | de +2 a +6                                          |
|                                                                                              |                                                     |                                                     |
|     Desinflado rápido                                                                        |                                                     |                                                     |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+
| **Relacionado con el tensiómetro**                                                           | de --4 a +17                                        | de --8 a +10                                        |
|                                                                                              |                                                     |                                                     |
|     Variabilidad del tensiómetro automático^[^a^](#TFNa){ref-type="table-fn"}^               | de +2 a +11                                         | de +2 a +7                                          |
|                                                                                              |                                                     |                                                     |
|     Manguito demasiado pequeño                                                               | de --4 a --1                                        | de --5 a --1                                        |
|                                                                                              |                                                     |                                                     |
|     Manguito demasiado grande                                                                |                                                     |                                                     |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+
| **Relacionado con el observador**                                                            | Sobrerrepresentación hasta un 79% del cero terminal | Sobrerrepresentación hasta un 79% del cero terminal |
|                                                                                              |                                                     |                                                     |
|     Preferencia por el cero como dígito terminal (redondeo de las mediciones auscultatorias) | de +3 a +10                                         | de --2 a +1                                         |
|                                                                                              |                                                     |                                                     |
|     Confianza en una sola medición                                                           | de --2 a --0,1                                      | de +1 a +4                                          |
|                                                                                              |                                                     |                                                     |
|     Deficiencia auditiva                                                                     |                                                     |                                                     |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

Datos tomados de \[[@B24]\].

^a^Para optimizar la exactitud de las mediciones automáticas, use un tensiómetro validado.

Exactitud de los tensiómetros automáticos
-----------------------------------------

Una cuestión importante con los tensiómetros automáticos es que muchos de ellos no han sido validados clínicamente en cuanto a la exactitud de la medición \[[@B48]\]. La validación clínica implica demostrar que el aparato satisface los requisitos de exactitud establecidos en las normas internacionales de medición de la PA \[[@B49]\]. Este proceso implica comparar, en virtud de un protocolo, múltiples mediciones frente a un patrón de referencia por técnica auscultatoria con dos observadores a ciegas. Para aumentar al máximo la exactitud, en la práctica clínica deben usarse exclusivamente tensiómetros validados \[[@B50]\].

En algunas personas, incluso los tensiómetros validados pueden generar mediciones de la PA que difieran sustancialmente de las cifras obtenidas por auscultación; ello puede obedecer a variaciones en el desempeño del algoritmo o en las características de la pared arterial \[[@B51],[@B52]\]. Por este motivo, es deseable asegurarse de que un aparato concreto funcione de manera correcta en un paciente concreto. Por desgracia, no existe ningún consenso sobre cómo conseguir esto de un modo eficiente y factible que sea aplicable en la práctica clínica. Esta cuestión se aborda en detalle más adelante \[[@B53],[@B54]\].

Capacitación de los observadores para mejorar la medición de la presión arterial en el consultorio
--------------------------------------------------------------------------------------------------

La capacitación de los observadores se ha propuesto como una solución a la técnica deficiente de medición Y se han descrito programas de capacitación con éxito a corto plazo para mejorar la técnica; todos ellos se centran en los principios básicos de una correcta medición de la PA ([cuadro 2](#tbl02){ref-type="table"}), pero varían en cuanto al formato del curso (en línea o presencial) y su duración (desde sesiones de 30 minutos a una jornada completa) \[[@B55]---[@B57]\]. Claramente se prefieren los programas más cortos e impartidos en línea debido a sus ventajas prácticas, bajo costo y escalabilidad. Más allá de la capacitación de observadores por sí sola, se han examinado también diversos programas de mejora de la calidad que combinan el uso de medición automática de la PA en el consultorio con formación de los profesionales en medición adecuada y asesoramiento sobre mejora del flujo de trabajo clínico, y se ha comprobado que aumentan el uso de la medición automática y reducen la preferencia por un dígito terminal \[[@B58]\]. Otros métodos propuestos son la capacitación de los pacientes para reconocer cuándo los profesionales de salud están realizando la medición de forma inadecuada y conseguir que los organismos regulatorios obliguen a usar la medición estandarizada, pero la aplicabilidad práctica de estas propuestas es dudosa \[[@B59],[@B60]\].

Una enfermera experimentada y capacitada en auscultación puede medir la PA ambulatoria diurna, un patrón de referencia usado con frecuencia, mejor incluso que los tensiómetros automáticos \[[@B61]\]. No obstante, la posibilidad de generalizar este resultado a un observador con menos experiencia, que haya asistido a un solo de capacitación, en el entorno de países de ingresos bajos o medianos, es probable que sea baja. La auscultación parece ser particularmente difícil de llevar a cabo de manera uniforme con el transcurso del tiempo. Además, la variabilidad de las cifras tensionales medidas por esta técnica entre observadores expertos, se redujo al mínimo mediante sesiones repetidas de capacitación, lo cual valida la importancia de este enfoque \[[@B62]\]. Sin embargo, después de cada sesión de capacitación, la variabilidad entre observadores aumentó al cabo de apenas uno o dos meses, lo cual indica que es preciso repetir la capacitación con mucha frecuencia para mantener las habilidades auscultatorias. Estos datos indican que los requisitos de capacitación son mayores a corto y largo plazo si se usa la técnica auscultatoria, lo cual hace poco factible su implementación generalizada, sobre todo en el entorno de los países de ingresos bajos o medianos. En consecuencia, se recomienda el uso de tensiómetros automáticos para reducir al mínimo los requisitos adicionales de capacitación.

En términos generales, la capacitación mejora las prácticas de medición de la PA en el corto plazo, y hace falta sostenerla continuamente para mantener las habilidades en el largo plazo. La frecuencia óptima de esta formación continua no está clara, aunque, como compromiso práctico y para evitar un calendario oneroso de formación continua y, al mismo tiempo, garantizar la actualización relativamente frecuente de las habilidades, se recomienda repetir la capacitación al menos una vez al año.

Otros retos para optimizar la medición de la presión arterial en el consultorio en países de ingresos bajos o medianos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En los países de ingresos bajos o medianos existen otros retos, y muchos de ellos no son fáciles de resolver. Aparecen resumidos en el [cuadro 4](#tbl04){ref-type="table"}, junto con las soluciones propuestas.

Recomendaciones para optimizar el desempeño de los observadores al medir la presión arterial, así como la aplicación por las partes interesadas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la [figura 2](#fig02){ref-type="fig"} se indican las recomendaciones para optimizar el desempeño de los observadores al medir la PA, así como la aplicación por las partes interesadas; estas recomendaciones se centran en realizar mediciones simplificadas y estandarizadas con aparatos validados semiautomáticos o automáticos en un entorno configurado de manera correcta, y garantizar la adecuada capacitación inicial y periódica de los observadores. Se recomienda enfáticamente la transferencia de competencias y redistribución de tareas mediante la capacitación de profesionales sanitarios no médicos, como enfermeras y agentes comunitarios de salud, para llevar a cabo las mediciones, pues libera a los médicos, escasos en relación con otros profesionales de la salud, para realizar otras tareas, y reduce también el efecto de la bata blanca \[[@B27],[@B63],[@B64]\]. La división de tareas por sí sola puede no mejorar el control de la PA si los consultorios están sobrecargados, el equipamiento no es confiable o no se dispone de tratamiento antihipertensivo \[[@B65]\]. Los planes de estudios de las escuelas de profesionales de la salud y programas formativos de posgrado deben incluir la capacitación estandarizada y el examen del desempeño en medición de la presión arterial.

###### Retos y posibles soluciones para optimizar la medición de la presión arterial en el consultorio en países de ingresos bajos o medianos

  Retos                                                                                                                                                                                                                Solución propuesta
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Falta de priorización y financiamiento de la atención de la HTA y medición adecuada de la PA, incluida la retribución del personal, el financiamiento programático y el equipamiento.                                Aumento de la sensibilización y reconocimiento de la importancia y el alcance del problema.
  Escasa formación y capacitación de los observadores en medición estandarizada de la PA.                                                                                                                              Capacitación fácilmente accesible y asequible. Uso de tensiómetros semiautomáticos o automáticos para eliminar la necesidad de habilidades auscultatorias, así como los errores resultantes de una auscultación mal realizada.
  Gran volumen de trabajo y poco tiempo para realizar correctamente la medición, incluido cambio del manguito de un paciente a otro. Ausencia de un área específica en el consultorio para medir la PA.                Simplificación de la medición modificando la ergonomía del lugar de trabajo para facilitar las mejores prácticas (p. ej., disponer de un área específica para medir la PA, con una silla y superficie de apoyo para el antebrazo, aunque no sea en un espacio clínico aparte, y disponer los muebles de manera tal de optimizar la posición del paciente y el observador).
  Carencia de tensiómetros automáticos clínicamente validados, fáciles de manejar y baratos, lo cual obliga a usar el método auscultatorio.                                                                            Aumento de la sensibilización y concientización sobre la necesidad de validación clínica y tensiómetros de bajo costo. Alentar a los fabricantes a que comercialicen aparatos de bajo costo tanto de consultorio como domiciliarios y ambulatorios.
  Carencia de accesorios para los tensiómetros, como pilas y manguitos suplementarios. Ausencia de mecanismos adecuados y ecológicos para desechar las pilas gastadas. Acceso escaso o nulo al suministro eléctrico.   La elección de tensiómetros validados semiautomáticos o de carga solar solventa los requisitos de pilas o suministro eléctrico. Un compromiso razonable, si únicamente se dispone de un solo tamaño de manguito, es elegir el tamaño que se considere óptimo para la mayoría de los pacientes atendidos en ese entorno clínico.
  Temperaturas ambientales extremadamente altas en algunas regiones, que en teoría pueden afectar el desempeño de los tensiómetros.                                                                                    Requiere más estudio.

HTA: hipertensión arterial; PA: presión arterial.

Orientaciones futuras
---------------------

Dada la importancia de brindar capacitación adecuada a los observadores, hacen falta programas que ayuden a estos a adquirir las habilidades necesarias para la medición correcta de la PA. Con este fin, los cursos de capacitación que proporcionen certificación en medición estandarizada, respaldados por destacadas organizaciones nacionales e internacionales activas en este campo, permitirían promover y fundamentar las mejores prácticas de medición. La Liga Mundial de Hipertensión ha elaborado recursos para ayudar a los prestadores de servicios de salud a realizar el tamizaje de la HTA \[[@B66]\]. Los programas de certificación en medición adecuada de la PA no deben resultar onerosos y deben ser sencillos, breves, multilingües, de bajo costo (de ser posible, gratuitos), fáciles de repetir y ampliamente accesibles. Hace falta más investigación para determinar los mejores métodos de impartir la capacitación y más trabajo para establecer cómo y dónde realizarla, al igual que si debe requerirse la certificación para el desempeño de esta práctica en el ámbito de los servicios de salud.
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CONCLUSIONES
============

Dada la enorme y creciente carga mundial de la HTA, es evidente que resulta preciso mejorar todos los aspectos de su prevención, diagnóstico, tratamiento y control \[[@B4]\]. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de medir adecuadamente la PA para el diagnóstico y manejo óptimos de la HTA. Gran parte de los errores en la medición de la PA corresponden al observador y 11 or consiguiente, es preciso simplificar, estandarizar y automatizar las prácticas de medición, así como también garantizar la adecuada formación, capacitación y certificación de los observadores. Incluso estas recomendaciones relativamente directas pueden ser difíciles de implementar, pero tienen el potencial de mejorar de manera notable la detección y el manejo de la HTA en todo el mundo. Dada la importancia de evaluar de forma exacta la PA, y la escasa repercusión de los esfuerzos anteriores por capacitar a los profesionales de la salud, debe considerarse la posibilidad de establecer la certificación periódica en evaluación de la PA.
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